+Vve 


T220pF 
h 1ca3 
18 
R121 
Qt 1 
cés 3] Js i 
ae ob R120 ycoie PICI6F 886-I/SP 
MMBT 4403 UL 
Bis ot 
y 25Ra0 VDD LcD1 
< RAL 
NX 4RA2 MCLR 
47), SoRa3 
COUNTER, R44 6 
100K >SOUNTER KAS 44/TOCKI 
R99 TS ]RAS/SS 
$ E 
GEN CTL 11 21 SINT Z. 
r Rael: RN ge a8). ee eS ee 
R98 — = RE? Res CCPL pm aay aia RB2 | 22 SCL Suns 
<se = 42 SDA/SDIPRE4 RB4 D4 
RS 16 26 RBS RBS 12 
Shrew ty Rees RBS 27 RB6 RBG 13 [D5 
<BR __47 ck/tx/Rce RB6 |-5g—RBo oy {4 [D6 
2n7002 <£_18 pr 7ex/Rc7 RB7 D7 
+VGEN ais 6-30 pF PS aMza| 
10K ce; 1 Ta S|OSC1/CLKIN vss -& +401V 
Ris Giky¥30000 Ee lnsce7cLkauT VSS af 
| MMBT 4403 V Sale 
O1 Ql7 YL V 220K 
O21 C114 1K RIO6< wpt4403 
ce9 cS8 Ml V_UHF 
28pF RB6 R107 Qi4 5 
10K 
CCLK 4 
si ANA 
+4.81V 1K 
MMBT4403 +4,.7VSLP R18 pps 
Q10 O01 49 01 ‘ 
cs7 =28 Cel 
5 Tio0 —1 I 
65 220K eSS sw2 
R66 s 1K 
4,81V a FL RID ppg 
+VGEN 
10K O14 +ve MMBT3904 
R67 cise ais 135 
MMBT3904 T30 
a9 MMB3904 MMBT3904 o1 i 
Qll ai2 c7e | csi c84 | tes 
aa 7S 
0 +ve 
uy 4m, 47K ay 
GEN_I GENE RRS C164 75244/10V 
C79 V_UHF ae & 
_— h ib MMBT3904 
Sas ort 0.01 Q6 
Tae — 
a : C186 BD9E104F J-E2 NRS4018T220 FB2 Zqely +4,.81V 
Vz [4 Bias U2 Lee 22 uH 7 i) 
f 8 .YYY 
vst Ta3 ae au 1 poor sw © 
aK t EB1 F 3.3nF de : G ot tee 10 1 0.1 
100 3h! c169 TN: | . 
VFL T41 vpltao R70 ©) 2h compl_& Pp C170 C17. C161 100 c45 | ciz|ci30 
UHF_V.CN [TSS] 4 | ot 0.1——10 L1o 200) 10 J Zinc are 
0.01 <47K co cs4 | cis cis7“T> C168 T_ Cle ING ere cieé 
c78 Rv FBS ZIGND vaur| 22K ie RESISTANCE VALUES ARE IN OHMS 
IS R47 1 
C163 CAPACITANCE VALUES ARE IN MICROF¢RADS 
UNLESS DTHERWISE SPECIFIED 


MFJ-269D| gs | g62-0269D lors 
CONTROL 

Ls MFJ ENTERPRISES INC. 

300 INDUSTRIAL PARK RD 

B/1l720eq Jp STARKVILLE, MS 39759 


+4,.7VSLP. 


0.1 O41 O2 
c4c5 C3 
VFI Ug ee74e Vv v 
3 1k TLc2e74 
> Taivre pi VE3_ 12 ua ts we 
AM bg 14 VF 
amie Re 
cs 470pF 10 
Ot cis C120 
DS S10K c7 . 
MMBD770T1G R42 


TLC2274C 


6 VR 


vRi s He ue Tazlve3 = (ycee7ee 17 
7_VR 4 
220pF- 2 i = pO, 


7 
s ae Res +4.81V 
abci2138 
MMBD770T1G 199K ae 
pe 10K ens | oa dhe [tue 
R4 
500K 2 SwR VFL_1| vRer vecLS Cie 
R49 NEDDLE METER 
vR_16INo 
vs 15 qN1 spaL2 SDA 
vz_141N2 sc_L3 SCL 
+4,7VSLP 4 
O1 5 >VB_ BASING 
cio —+4 14 a1. 8 
TLC2274C i GS a Aol 7 ae 
NASI 123 TLe2e74 11 
ae ia yen Rit T33]VS3 sX |us TS] y INS Int_® HINT 
nee 1M s 19 Ine 
c13 Re4 
O1 SI IN7 El 
K O11 I GND 
MMBD770T1G 10K 
Ds 
500K ee “ 
R50 v 
TLC2e74c 
vz 103 1K TLc2274c 
8 vz2_,R10, T34] vz3 TC Te oe 
in I . s_ | TLcee74c 
R26 at >TO 12S 
| cas 2 ae 
v MMBD770T1G or es 1S, 
D7 Rae TLe2274c 
1c 
i asx 2 
454 3 
TLce274c 
R38 3 be RESISTANCE VALUES ARE IN OHMS 
2.5K S a CAPACITANCE VALUES ARE IN MICRUFARADS 
UNLESS DTHERWISE SPECIFIED 
MFJ-269D| 8 | g862-02690 | 2 ofS 
V 
Vv VOLTAGES PROCESSING 


as MFJ ENTERPRISES INC. 
300 INDUSTRIAL PARK RD 
7117202! JB STARKVILLE, MS 39759 


+VGEN 


+VGEN 
O.1 
C41 
ae TS 
XSA-10V 
cs RLY1 
2 TXSA-10V 
f RLY1 
MMBT3904 
Keo | azo 
Z 
é m 
470pF 
os O99 cee 
33pF 
1 iced MY 
g +VGEN 
wi 470pF A 
cei 
So +V2 
ny 
220pF ——0,.01-—.1 
8-200pF cis7 C40 cies O.1 
C18 +e Clee qe 
22pF 18 A ue R37 
C8 R13 Peas 
\| i 
, Cae | Lo.oit 01 
+VGEN C33 c4e 
MMBF 31 BFRI83 
470pF 22pr 
20pF 47 0pF |! 0.01 Loy al C64 C135 MMBF 310 Qs ase 
ce6é c43° 7 Cia MMBF J310 (VN or, . 
a2 F 
1M C67 
220 1M R63 INT_S , 
Li ARR, R53 150ntt 47 
Lg, —L150pr eden qoute PAK MMBT4403 +VGEN Sat Beet Ter) “C147 
: C136 Le t u aze A INT_S 
cS3 -_ L17_ R81 
Re BOTTOM +VGEN LYNN wb 2eun anh 
[ MMB3401LTIG. —-220pF 220nH R12 
Swt D,.01 470pF O1 0.01 20 pp4 SZ C133 L3 
c132 C44 c126 7] c134 Seas R33 eeos 
o@tuH . see b ree 
wv 2228 8 L10 
MMB3401LT1G 
ai DP3 
C22 _| 470pF} ob 22k 
c7 2Nn70028 oi R76 82 
SUS 0.01 a3 1M tte 2 
8 c127 I iene Vv 
Ey R31 
. | Tea] ft | U4 a | VF3 Vv 
7.8uH I 2 
L4 1 
i 0.1 4 TLc2e74C “SS ] Vref= 124V © VF= 2.48V 
c3s | c34 +4.7VSLP 7c 
sw3 V Ra | USK 
66uH a 
Le 
Te4 
PEN 9.10.01 
GPE c8d7 C81 
66uH 
L16 
47uH 
Lis RESISTANCE VALUES ARE IN OHMS 
CAPACITANCE VALUES ARE IN MICRDOFARADS 
UNLESS DTHERWISE SPECIFIED 
286-630uH 
cit MFJ-269D| 3 862-0269D 3of5 
OSCILLATOR 
286-630UH 
ij MFJ ENTERPRISES INC. 
Lai 35 
300 INDUSTRIAL PARK RD 


prilseoeq JB STARKVILLE, MS 39759 


FREQ. CNTR 
J11 


Vv 


+4,7VSLP 


rN 
fee 
220K c4e 
R77 
B 
us 
47K (ie 74ALVC74D 
>SENAE MMBT 4403 137 cL 
Tee] oj ais aa cE) 
Qua cK 
ae 47 Rey al 8 
C153 Od pe 
47 47 BFRIG3 
c149 t70 a7 
Si. 
eve MMBDOI4 y 
i 
mapa Se nee 
Bf O1 vane On Vv 38 Vv 
ag ci54 c47 47K 
c73 REA 
33 V Ea 
470pF——o. 47 470pF=— 0.1 == 
ci44] ces] ci43 €3e1 C140] 2007s 
+4.7VSLP ; ene 
ee atts Vv 
c150 Banu 
A B 4 
10K ute ute u13 
Ree 74ALC74D 74ALC74D 74ALVC74D 
Ta5I ea decir 124 cr decir 
+4.7VSLP se 5 UI4 137] counter 
A NOSE | 5 So; Sc« Q malay al2 Sek al= T 
D = D a he D BLe 
3.91 Nc Q a a 
220K cse 4.7K 3.3 V4dpr 33 V 10}be 33.V 4 dor 
R84 33 V R45 
1.5K 0.1 4,7 
5 SENT RSS YO wmara4o3 C60 ~]c148 
dit ae3 
coe Tee 
+VGEN 68 47 
a7 Lo ney C139 
cise K 
R62 
470 V +4,7VSLP MIC5S219-36 33 y 
an uis 
c49 ong 10pF 1 s 
{| cs o75 t IN vou 
>INTS P if O14 Cl —— ar . 
MMBF J310 47 BRIG? ee Oa et SZ SND 
R56 
ais Slen  Byp| 4 
470pF 
1K 47 V c7eé 
R69 cé6 


RESISTANCE VALUES ARE IN OHMS 


CAPACITANCE VALUES ARE IN MICROFARADS 
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 


MF J-269D) 8 


862-0269) 4o0fS 


SIGNAL SWITCH, PRESCALER 


45 


p/uvecet Jp 


MFJ ENTERPRISES INC. 
300 INDUSTRIAL PARK RD 
STARKVILLE, MS 39759 


MMBD770T1G 


47K 
De3 
ROS VFL 
= 
On 
C87 
o Sw8 
_ MMBD77071G 
ae ; = 51 Sit es vsi 
Vv toouye RES Bee aegor = 9.901 
MMBD770T1G 36 
pe4 
Kt -emep7oTTs 
Des 
v 
2 V_UHF 
220pF| 47K 0.001 
c92 R165 are i) 
t 
470pF_l_ 4281 - Jz200 eile ae 
C101 “y~ 5-20 _pF 680 > 680 >680 >680 >680 5680 > 680%1 95] S8D e8t> saddcis 
c97 R11 103R10 
RIODRIIDRIOPRIVDR11 R11 Rit 
J .001 0.001 
Jz200' eet. 
5-20 er cog P 0.001 —T— = 9.01 
co I I ci79 Lb aces 
TE] GALI-74 at 
BFRIO6 PFA 4ug T I 
Qe21 as I 
2 
Oe Se aS 18 4 lanes EFS 470pF 
OS AA Ci74 C178 
HF _V_CN 
VE: 
>Y__26 135 A 2.2pF tab: 
vs1 36 FEI C123 
vz 46 [rae 
VR So [Tao 
V_UHF 
6 5 UO 
a0 LM78L08 
10) ain cut} 
7 100 0,001 
GND C106 C108 
Jé & sw9 
4001SMB 
J7 pes 4 
CR Dt 
4001SMB | sw9 
De7 = 
Gnp}10 x AA CELL B 
g OFF 
Qo _ 
69 mA [cHaRGERNS!7D 
us 
lg 2 125 V IF CHARGER ON 
VIN your 
ADJ 
1 18 
Vv RIG 


+V2 


RESISTANCE VALUES ARE IN OHMS 


CAPACITANCE VALUES ARE IN MICROFARADS 
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 


MF J-269D 8 862-0269D 


SofS 


»% USING BPF WITH .1* STPL INT.SPC 
TRIPLER 

MFJ ENTERPRISES INC. 
300 INDUSTRIAL PARK RD 


STARKVILLE, MS 39759 


B/11/20e! S.5 


JB 


